
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metesco loadcell Gebruiks Richtlijnen  

 Meet bereik tussen 10 – 90 % van de SAFE WORKING LOAD (SWL) 

 Onder en boven vlak dienen evenwijdig te zijn. 

 Houd de apparatuur schoon en gebruik schone handschoenen of geen 

handschoenen 

 Plaats drukstuk op loadcell voor centrisch inleiden van de kracht 

 Gebruik bij behorende gecodeerde kabels (stekkers hebben zelfde codering) 

 Sluit stekker aan op meetversterker   

 Zet meet apparatuur aan 

 Indien nodig tarreer de sensor op 0.0 Ton 

 Plaats de last geleidelijk op de loadcell (voorkom stotende belasting) 

 Voorkom horizontale verplaatsing van de last (hiermee voorkom je uitlees 

fouten) 

 Weeg het object 3 maal, het gemiddelde van deze 3 waarden is de uitkomst 

van de meting. 


